
Wytyczna 4 

Standardy w praktyce elektroencefalografii klinicznej 

1. Kwalifikacje elektroencefalografisty. 

Minimalne wymagania dla elektroencefalografisty klinicznego obejmują posiadanie 

uprawnień do analizowania badań dla lekarza internisty lub posiadanie specjalizacji 

w neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, psychiatrii.  

Wymagania dotyczące szkoleń i egzaminowania zostały przedstawione przez 

Amerykański Komitet Neurofizjologii Klinicznej www.abcn.org oraz Amerykański 

Komitet Psychiatrii i Neurologii www.abpn.com  

2. Kwalifikacje technika. 

Wymagania dotyczące techników przedstawione są na stronach Amerykańskiego 

Komitetu Techników Elektroencefalografii i Potencjałów Wywołanych www.abret.org  

W żadnym przypadku technik nieposiadający co najmniej 6 miesięcznej praktyki, 

poprzedzonej formalnym szkoleniem, nie powinien wykonywać samodzielnie badań. 

3. Organizacja pracowni. 

Za funkcjonowanie pracowni i utrzymanie jak najwyższych standardów odpowiada jej 

kierownik. Procedury związane z funkcjonowaniem pracowni powinny być 

udokumentowane. 

Analiza badań i przygotowywanie opisów powinny być wykonywane jedynie przez 

kwalifikowanych elektroencefalografistów. 

4. Urządzenia diagnostyczne 

Standardy techniczne urządzeń powinny spełniać wymagania przedstawione przez 

Amerykańskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej oraz Międzynarodową 

Federację Neurofizjologii Klinicznej.  


